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Systèmes concernés  Systèmes Intera, Omniva, Enterprise, Achieva, Achieva XR, Achieva Conversion, 
Panorama HFO, Ingenia, SmartPath to dStream, Multiva, Prodiva, MR-OR, MR-
RT, MR-Linac, MR-Marlin. 

Description du 
problème 

Les systèmes d’IRM Philips sont équipés de deux haut-parleurs de plafond, 
positionnés à l’avant et/ou à l’arrière du système. Ces haut-parleurs permettent la 
communication entre l’opérateur dans la salle d’examen et le patient, et peuvent 
diffuser de la musique stéréo ou des sons Ambient Experience. Dans la plupart 
des cas, ces haut-parleurs sont fixés dans le plafond suspendu de la salle 
d’examen IRM, conformément aux instructions de maintenance de Philips.  Le 
document Planning Reference Data (Données de référence de planification) de 
Philips stipule que le plafond suspendu doit être suffisamment solide pour 
supporter des haut-parleurs de 25 N. 
 
Toutefois, dans de très rares cas, pendant la durée de vie du système d’IRM et en 
raison d’influences extérieures (entretien des structures hospitalières, fuite d’eau, 
détérioration de la fixation des haut-parleurs), le ou les haut-parleur(s) pourrai(en)t 
tomber du plafond et être entraîné(s) par le champ magnétique vers le système 
d’IRM. 

Risques liés au 
problème 

Si le haut-parleur de plafond (ou la dalle du plafond supportant le haut-parleur) 
tombe, il (ou elle) sera entraîné(e) par le champ magnétique vers le système 
d’IRM. Ceci est susceptible de : 

- Blesser gravement un patient, un opérateur ou d’autres personnes se trouvant 
dans la salle d’examen 

- Endommager le système d’IRM, par ex., les capots 
La gravité de cet événement dépend de l’endroit où tombe le haut-parleur de 
plafond (ou la dalle), de la façon dont il (ou elle) tombe et de la collision ou non 
avec une personne ou le système IRM . 

Identification des 
systèmes concernés 

Tous les systèmes d’IRM répertoriés ci-dessus ont été livrés avec deux haut-
parleurs Philips. Le client peut vérifier visuellement si ces haut-parleurs de plafond 
sont fixés au plafond. 
Remarque : chez certains clients, les haut-parleurs de plafond sont fixés au mur 
avec un boîtier de fixation mural, qui ne présente pas de risques similaires. Par 
conséquent, les haut-parleurs fixés au mur ne sont pas concernés par cette 
notification. 
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Action à mettre en 
œuvre par le Client 
Utilisateur 

Nous recommandons au client d’effectuer les vérifications/actions suivantes : 

- Vérifier si les haut-parleurs sont fixés au plafond. 

- Rechercher visuellement des signes de détérioration des fixations : p. ex., 
fuite d’eau, changement de couleur des dalles du plafond, dalles mal 
positionnées. 

- En cas de suspicion d’une fixation insuffisante, ne pas corriger la fixation 
soi-même, mais contacter immédiatement le support 

technique/l’ingénieur commercial Philips local. 

 

Actions menées par 
Philips France 
Commercial 

Une fixation supplémentaire sera installée via la FCO 78100484. Ce raccord de 
sécurité mécanique “non magnétique” sera fixé au(x) haut-parleur(s) de plafond et 
ancré à un point de fixation externe, par ex. le plafond, les barres du plafond 
suspendu, etc.  

 
La FCO 78100484 sera mise en œuvre gratuitement et la durée d’interruption 
requise est de 0,5 heure. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips 
pour en savoir plus. 
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Informations 
complémentaires et 
Assistance Technique 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou d’assistance 
technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle 
d’Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre  
établissement est situé hors de la métropole. 
Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de 
Philips 
 

  


