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Mauguio, le 24 mai 2019 
 

 

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ 
 
Dispositifs Médicaux concernés :  
Instruments chirurgicaux des gammes suivantes : 

- SYMBOL CUP Instrum (associés aux cupules double mobilité SYMBOL CUP DM et aux cupules 
simple mobilité SYMBOL CUP NA) 

- SYMBOL STEM Instrum (associés aux tiges & têtes de prothèse totale de hanche de la gamme 
SYMBOL STEM) 

- ADES Instrum (associés aux cupules double mobilité ADES & ADES PLUS) 
- SHIVA Instrum (associés aux prothèses totales de genou à charnière SHIVA) 
- TRICCC Instrum (associés aux prothèses totales de genou TRICCC) 
- SMS Instrum (associés aux implants de ligamentoplastie SMS) 

 
Fabricant Légal : DEDIENNE SANTE, Le Mas des cavaliers, 217 rue de Nungesser 34130 MAUGUIO   
 
Lots concernés : Tout lot  
 
Identification : FSN No. MV_2019-008_FSN_20190524 
 
 
 
 
Cher Client, 
 
DEDIENNE Santé a rédigé ce document afin de vous fournir une mise à jour important de la notice des 
instruments chirurgicaux des gammes susmentionnées. 
 
 
Contexte : 
Dans le cadre de la réalisation d’essais de surveillance de l’innocuité biologiques des ancillaires, 
DEDIENNE Santé a identifié une problématique de cytotoxicité au terme du cycle de nettoyage / 
désinfection / séchage mentionné dans la notice d’instruction « NOT_008 Notice ancillaires Ed 
01/2017 ». Cette problématique a été identifiée sur une configuration d’instrument Worst-Case, mais 
l’avis de sécurité est volontairement étendu à l’ensemble des instruments par mesure de sécurité. 

Par ailleurs, des essais complémentaires - réalisés sur ces mêmes instruments Worst-Case ayant subi 
un cycle de nettoyage / désinfection / séchage modifié - ont donnés des résultats satisfaisants et 
éliminés la problématique de cytotoxicité. 
 
Rationnel de sécurité : 
Le risque de cytotoxicité est lié au contact des dispositifs avec les tissus lors de l’intervention. La mise 
en œuvre, par les établissements, du cycle automatique de nettoyage / désinfection / séchage selon les 
recommandations de la notice induit un risque de cytotoxicité pour le patient. Cependant, compte tenu 
de la durée de ce contact, le risque est limité.  
Néanmoins, et bien qu’aucune réclamation, blessure ou autres effets indésirables pour les patients n’ait 
été reporté, DEDIENNE Santé a décidé de mener une action de sécurité par la notification du présent 
avis de sécurité à ses clients. 
 
 
Nous vous notifions de cet avis de sécurité car nos archives indiquent que vous avez reçu des kits 
d’instruments des gammes susmentionnées. 
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Action à entreprendre pour les produits en stock 

1. Vérifier les instruments chirurgicaux en votre possession. Seuls ceux listés ci-dessus sont 
concernés. 

2. Informer les personnes à qui vous auriez pu vendre ou céder ces instruments chirurgicaux. 

3. Si vous êtes en possession des instruments chirurgicaux concernés, modifier les paramètres du 
cycle automatique de nettoyage / désinfection / séchage de la manière suivante : augmentation du 
temps de 1er rinçage de 5 à 10 minutes et suppression de l’agent de rinçage du 2ème rinçage, tel 
qu’indiqué ci-dessous. 

 
Tableau extrait de la notice « NOT_008 Notice ancillaires Ed 01/2017 » 

 

Action à entreprendre pour les produits déjà utilisés  
Aucune action particulière n’est à entreprendre pour les patients opérés avec les instruments concernés 
par cette FSN. 

La réception du formulaire d’accusé de réception assure que DEDIENNE Santé a mené une 
communication efficace de cet avis de sécurité à ses clients concernés. Nous vous recommandons de 
conserver une copie de cet avis de sécurité ainsi qu’une copie signée de l’accusé de réception. 

Les Autorités Compétentes peuvent effectuer des audits d’actions correctives afin de vérifier que nos 
clients ont bien été informés et ont compris la nature de ce document. 

Veuillez noter que l’Autorité Compétente de votre pays a été alertée de cet avis de sécurité. 

Nous vous remercions de votre coopération dans le déroulement de cette action ainsi que pour le retour 
de l’accusé de réception ci-joint. Pour toute question ou renseignement complémentaire, veuillez 
contacter Emilie LOREAU à l’adresse suivante : e.loreau@dedienne-sante.com 

 

 Cordialement,  

 

Emilie LOREAU 

Directrice Qualité et affaires réglementaires 

 

Pièce jointe : Accusé de Réception (à retourner dès que possible) 



 

Accusé de Réception - Avis de sécurité MV_2019-008_FSN_20190524  
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION  
(À retourner dès que possible) 

 
Dispositifs Médicaux concernés :  
Instruments chirurgicaux des gammes suivantes : 
- SYMBOL CUP Instrum (associés aux cupules double mobilité SYMBOL CUP DM et aux cupules 
simple mobilité SYMBOL CUP NA) 
- SYMBOL STEM Instrum (associés aux tiges & têtes de prothèse totale de hanche de la gamme 
SYMBOL STEM) 
- ADES Instrum (associés aux cupules double mobilité ADES & ADES PLUS) 
- SHIVA Instrum (associés aux prothèses totales de genou à charnière SHIVA) 
- TRICCC Instrum (associés aux prothèses totales de genou TRICCC) 
- SMS Instrum (associés aux implants de ligamentoplastie SMS) 
 
Fabricant Légal : DEDIENNE SANTE, Le Mas des cavaliers, 217 rue de Nungesser 34130 MAUGUIO   
 
Lots concernés : Tout lot  

 
 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner par fax ou e-mail : 

Par fax, au : +33(0) 4 66 28 06 92 
Par e-mail, à l’adresse : accueil@dedienne-sante.com 

 

J’ai reçu, lu et compris les informations contenues dans cet avis de sécurité. Avec ce formulaire : 

- Je confirme que j’ai reçu l’avis de sécurité et que je me suis conformé aux indications 
contenues dans ce document ; 

- Je confirme que cet avis de sécurité a été communiqué aux utilisateurs concernés ainsi 
qu’au personnel approprié de mon établissement ; 

 
 

Veuillez compléter les coordonnées de contact ci-dessous. 
 

                                         
Établissement      Nom du contact 

                                         
Adresse     

                                          
Code Postal     Ville 

                                         
Téléphone / Fax 

                                         
E-mail                  

                                          
Date   Signature 

 



Annexe 
Liste des DM concernés  

MV_2019-008 

Gamme : SYMBOL CUP Instrum 

 

 

Classe I / Class I 
REF Description  REF Description 

3700502204476 Presse pour insert mobile  3700502204995 Adaptateur pour préhenseur 

3700502204483 Porte cupule offset  3700502205268 Embout préhenseur insert Delta 28 

3700502204490 Porte cupule droit  3700502205275 Embout préhenseur insert Delta 32 

3700502204506 Guide d’orientation  3700502205282 Embout préhenseur insert Delta 36 

3700502204513 Tige verticale  3700502205299 Embout vissé pour cupule NA 

3700502204520 Porte embouts  3700502205800 Centreur de tête 

3700502204803 Embouts de réduction d30  3700502205817 Vis de centreur de tête 

3700502204810 Embouts de réduction d40  3700502205824 Poussoir d'insert mobile 

3700502204834 Ventouse  3700502206098 Tournevis 6 pans sph 3.5 

3700502204858 Tournevis à cardan 3.5-5.5  3700502206104 Tige verticale 

3700502204865 Tournevis flexible 3.5  3700502206203 Embout à cardan 

3700502204919 Tord patte   3700502206968 Presse pour insert mobile 

3700502204926 Tournevis droit 3.5-5.5  3700502206975 Extracteur de préhenseur 

3700502204933 Pince porte vis et plot  3700502206982 Support tête 12/14 presse 

Classe IIa / Class IIa 
REF Description  REF Description 

3700502204339 Fraise à cotyle Ø44  3700502204742 Insert d'essai 60/28 

3700502204346 Fraise à cotyle Ø46  3700502204759 Insert d'essai 62/28 

3700502204353 Fraise à cotyle Ø48  3700502204766 Insert d'essai 64/28 

3700502204360 Fraise à cotyle Ø50  3700502204773 Insert d'essai 66/28 

3700502204377 Fraise à cotyle Ø52  3700502204780 Insert d'essai 68/28 

3700502204384 Fraise à cotyle Ø54  3700502204797 Adaptateur 28/22,2 

3700502204391 Fraise à cotyle Ø56  3700502204827 Embout de coté 

3700502204407 Fraise à cotyle Ø58  3700502204841 Embout impacteur de fond 

3700502204414 Fraise à cotyle Ø60  3700502204872 Guide mèche pour plots 

3700502204421 Fraise à cotyle Ø62  3700502204889 Guide mèche 3.2 mm 

3700502204438 Fraise à cotyle Ø64  3700502204896 Mèche 3.2 mm 

3700502204445 Fraise à cotyle Ø66  3700502204902 Mèche pour plots 

3700502204452 Fraise à cotyle Ø68  3700502205305 Embout pointeau 

3700502204469 Porte fraise  3700502205312 Foret flexible dia. 4,5 

3700502204537 Cupule d'essai SYMBOL 44  3700502205329 Foret flexible dia. 3,2 LG30 

3700502204544 Cupule d'essai SYMBOL 46  3700502205336 Foret flexible dia. 3,2 LG45 

3700502204551 Cupule d'essai SYMBOL 48  3700502205343 Jauge de profondeur 

3700502204568 Cupule d'essai SYMBOL 50  3700502205350 Guide de perçage 

3700502204575 Cupule d'essai SYMBOL 52  3700502205794 Mesureur de vis 

3700502204582 Cupule d'essai SYMBOL 54  3700502206685 Fraise pour cupule taille 42 

3700502204599 Cupule d'essai SYMBOL 56  3700502206692 Fraise pour cupule taille 44 

3700502204605 Cupule d'essai SYMBOL 58  3700502206708 Fraise pour cupule taille 46 

3700502204612 Cupule d'essai SYMBOL 60  3700502206715 Fraise pour cupule taille 48 

3700502204629 Cupule d'essai SYMBOL 62  3700502206722 Fraise pour cupule taille 50 

3700502204636 Cupule d'essai SYMBOL 64  3700502206739 Fraise pour cupule taille 52 

3700502204643 Cupule d'essai SYMBOL 66  3700502206746 Fraise pour cupule taille 54 

3700502204650 Cupule d'essai SYMBOL 68  3700502206753 Fraise pour cupule taille 56 

3700502204667 Insert d'essai 44/22,2  3700502206760 Fraise pour cupule taille 58 

3700502204674 Insert d'essai 46/28  3700502206777 Fraise pour cupule taille 60 

3700502204681 Insert d'essai 48/28  3700502206784 Fraise pour cupule taille 62 

3700502204698 Insert d'essai 50/28  3700502206791 Fraise pour cupule taille 64 

3700502204704 Insert d'essai 52/28  3700502206807 Fraise pour cupule taille 66 

3700502204711 Insert d'essai 54/28  3700502206814 Fraise pour cupule taille 68 

3700502204728 Insert d'essai 56/28  3700502207255 Guide mèche orientable pour plot 

3700502204735 Insert d'essai 58/28    



Annexe 
Liste des DM concernés  

MV_2019-008 

Gamme : SYMBOL STEM Instrum 
Classe I / Class I Classe IIa / Class IIa 

REF Désignation  REF Désignation 

3700502205756 Embouts préhenseurs de têtes Ø28  3700502205589 Tête d'essai 22,2 col court 

3700502205763 Embouts préhenseurs de têtes Ø32  3700502205596 Tête d'essai 22,2 col moyen 

3700502205770 Embouts préhenseurs de têtes Ø36  3700502205602 Tête d'essai 22,2 col long 

3700502205480 Alésoir Ø6 – Ø9 - Ø12 lg 190  3700502205619 Tête d'essai 28 col court 

3700502205497 Alésoir Ø6 - Ø11 - Ø18 lg 220  3700502205626 Tête d'essai 28 col moyen 

3700502205701 Défonceur  3700502205633 Tête d'essai 28 col long 

3700502205718 Embout impacteur tige  3700502205640 Tête d'essai 32 col court 

3700502205893 Extracteur tige  3700502205657 Tête d'essai 32 col moyen 

3700502205725 Porte col d’essai / Tige d’orientation  3700502205664 Tête d'essai 32 col long 

3700502205732 Tige repère du grand trochanter  3700502205671 Tête d'essai 36 col court 

3700502205749 Trochantéromètre tige  3700502205688 Tête d'essai 36 col moyen 

3700502205527 Fraise à calcar  3700502205695 Tête d'essai 36 col long 

3700502205503 Porte râpe voie postérieure  3700502205381 Râpe fémorale T1 

3700502205510 Porte râpe Hueter droit   3700502205398 Râpe fémorale T2 

3700502205534 Porte râpe voie antérolatérale  3700502205404 Râpe fémorale T3 

3700502205787 Poignée AO  3700502205411 Râpe fémorale T4 

3700502206678 Lève-fémur (SAYAN)  3700502205428 Râpe fémorale T5 

3700502206661 Râpe de démarrage  3700502205435 Râpe fémorale T6 

3700502201154 Porte râpe double offset droit  3700502205442 Râpe fémorale T7 

3700502202472 Porte râpe double offset gauche  3700502205459 Râpe fémorale T8 

   3700502205466 Râpe fémorale T9 

   3700502205473 Râpe fémorale T10 

   3700502205541 Col d'essai standard 1 à 5 

   3700502205558 Col d'essai standard 6 à 10 

   3700502205565 Col d'essai vara 1 à 5 

   3700502205572 Col d'essai vara 6 à 10 

 

  



Annexe 
Liste des DM concernés  

MV_2019-008 

Gamme : ADES Instrum 
Classe I / Class I 

REF Description REF Description 

MP010DS Manche mini-invasif 050900 Impacteur de cupule d’essai 
14010 Mesureur 051000 Vis de préhenseur 

94714 Guide mèche 051608 Support de presse cône 8-10 

94718 Pince porte vis et plot 051610 Support de presse cône 10-12 

040351 Tord patte 051611 Support de presse cône 11-13 

040354 Canon de perçage 051612 Support de presse cône 12-14 

040359 Tournevis droit 051300 Presse 

040362 Tournevis 6 pans sph 3.5 051400 Impacteur pour insert et tête 

040363 Tournevis à cardan 3.5 et 5.5 051400-2 Embout d’impacteur insert 
040364 Défonceur coudé 051700 Socle de presse 

050144 Préhenseur de cupule Ø44 051900 Viseur à 45° 

050146 Préhenseur de cupule Ø46 052000 Viseur à 10° 

050148 Préhenseur de cupule Ø48 054000 Porte cupule offset 

050150 Préhenseur de cupule Ø50 054000-44 Préhenseur expansif cupule Ø44 

050152 Préhenseur de cupule Ø52 054000-46 Préhenseur expansif cupule Ø46 

050154 Préhenseur de cupule Ø54 054000-48 Préhenseur expansif cupule Ø48 

050156 Préhenseur de cupule Ø56 054000-50 Préhenseur expansif cupule Ø50 

050158 Préhenseur de cupule Ø58 054000-52 Préhenseur expansif cupule Ø52 

050160 Préhenseur de cupule Ø60 054000-54 Préhenseur expansif cupule Ø54 

050162 Préhenseur de cupule Ø62 054000-56 Préhenseur expansif cupule Ø56 

050164 Préhenseur de cupule Ø64 054000-58 Préhenseur expansif cupule Ø58 

050166 Préhenseur de cupule Ø66 054000-60 Préhenseur expansif cupule Ø60 

050168 Préhenseur de cupule Ø68 054000-62 Préhenseur expansif cupule Ø62 

050400 Manche préhenseur 054000-64 Préhenseur expansif cupule Ø64 

050700 Impacteur de cupule 054000-66 Préhenseur expansif cupule Ø66 

050700-2 Embout d’impacteur de cupule 054000-68 Préhenseur expansif cupule Ø68 

    

Classe IIa / Class IIa 

REF Description REF Description 

14230 Foret Ø3.2 050852 Insert d'essai Ø52 tête Ø28 

040366 Foret sur flexible Ø5.4 050854 Insert d'essai Ø54 tête Ø28 

050344 Cupule d'essai Ø44 050856 Insert d'essai Ø56 tête Ø28 

050346 Cupule d'essai Ø46 050858 Insert d'essai Ø58 tête Ø28 

050348 Cupule d'essai Ø48 050860 Insert d'essai Ø60 tête Ø28 

050350 Cupule d'essai Ø50 050862 Insert d'essai Ø62 tête Ø28 

050352 Cupule d'essai Ø52 050864 Insert d'essai Ø64 tête Ø28 

050354 Cupule d'essai Ø54 050866 Insert d'essai Ø66 tête Ø28 

050356 Cupule d'essai Ø56 050868 Insert d'essai Ø68 tête Ø28 

050358 Cupule d'essai Ø58 051844 Insert d'essai Ø44 tête Ø22.2 

050360 Cupule d'essai Ø60 051846 Insert d'essai Ø46 tête Ø22.2 

050362 Cupule d'essai Ø62 051848 Insert d'essai Ø48 tête Ø22.2 

050364 Cupule d'essai Ø64 051850 Insert d'essai Ø50 tête Ø22.2 

050366 Cupule d'essai Ø66 051852 Insert d'essai Ø52 tête Ø22.2 

050368 Cupule d'essai Ø68 051854 Insert d'essai Ø54 tête Ø22.2 

050846 Insert d'essai Ø46 tête Ø28 051856 Insert d'essai Ø56 tête Ø22.2 

050848 Insert d'essai Ø48 tête Ø28 051858 Insert d'essai Ø58 tête Ø22.2 

050850 Insert d'essai Ø50 tête Ø28 051860 Insert d'essai Ø60 tête Ø22.2 

 

  



Annexe 
Liste des DM concernés  

MV_2019-008 

Gamme : SHIVA Instrum 
Classe I / Class I 

REF Désignation  REF Désignation 

0304564 Bloc de coupe fémorale 4en1 T2  03045101-3 Gabarit  fémoral T3 

0304565 Bloc de coupe fémorale 4en1 T3  03045101-4 Gabarit  fémoral T4 

0304566 Bloc de coupe fémorale 4en1 T4  03045108 Gabarit perçage rotulien T2 

0304500 Bloc de coupe fémorale distale  03045109 Gabarit perçage rotulien T3 

0304510 Bloc de coupe tibiale  03045110 Gabarit perçage rotulien T4 

03045105 Cale fémorale distale ép.8mm  0304596 Glissière 

0304512 Cale fémorale post. ép.8mm  0304545 Impacteur tibial 

02011062 Chasse cale d’essai   0304568 Palpeur tibial 

0304569 Chevalet  0402537-2 Masselotte 

02011038 Clé Allen 3mm  0304570-3 Molette 

03045104 Clé de serrage  03045102-2 Platine impaction embase t. T2 

03045116 Clé de serrage  03045102-3 Platine impaction embase t. T3 

02011039 Clou avec tête longueur 80mm  03045102-4 Platine impaction embase t. T4 

0304556 Contre écrou  03045113 Poignée en T  

0304562 Douille  0304590 Rallonge de tige L120mm 

0402537 Extracteur à masselotte  0304591 Rallonge de tige L150mm 

0304570 Fourchette  0304555 Spacer 

03045101-2 Gabarit fémoral T2  0304589 Tournevis droit 

     

Classe IIa / Class IIa  
REF Désignation  REF Désignation 

0304533 Ailette d’essai embase tibiale  0304526 R Condyle d’essai T2 droit 

0304517-10 Alésoir Ø10mm  0304526 L Condyle d’essai T2 gauche 

0304517-12 Alésoir Ø12mm   0304527 R Condyle d’essai T3 droit 
0304517-14 Alésoir Ø14mm  0304527 L Condyle d’essai T3 gauche 

0304517-16 Alésoir Ø16mm  0304528 R Condyle d’essai T4 droit 

0304517-18 Alésoir Ø18mm  0304528 L Condyle d’essai T4 gauche 

0304540 Bouton rotulien d’essai T2  96422 Foret plot bouton rotulien 

0304541 Bouton rotulien d’essai T3  0304534 Insert d’essai T2 

0304542 Bouton rotulien d’essai T4  0304535 Insert d’essai T3 

0304546-10 Cale essai fém. distale ép.10  0304536 Insert d’essai T4 

0304546-5 Cale essai fém. distale ép.5   0304530 Embase tibiale d’essai T2  
0304547-10 Cale essai fém. post. ép.10  0304531 Embase tibiale d’essai T3  
0304547-5 Cale essai fém. post. ép.5  0304532 Embase tibiale d’essai T4  
0304537-10 Cale tibiale d’essai T2 ép.10  0304592-10 Tige d’essai Ø10 L75mm 

0304537-5 Cale tibiale d’essai T2 ép.5  0304592-12 Tige d’essai Ø12 L75mm 

0304538-10 Cale tibiale d’essai T3 ép.10  0304592-14 Tige d’essai Ø14 L75mm 

0304538-5 Cale tibiale d’essai T3 ép.5  0304592-16 Tige d’essai Ø16 L75mm 

0304539-10 Cale tibiale d’essai T4 ép.10  0304592-18 Tige d’essai Ø18 L75mm 

0304539-5 Cale tibiale d’essai T4 ép.5    

 

  



Annexe 
Liste des DM concernés  

MV_2019-008 

Gamme : TRICCC Instrum 
Classe I / Class I 

REF Désignation  REF Désignation 

96840 Adaptateur épaisseur 7mm   96814 Guide défonceur tibial  

96810 Bloc de coupe tibiale   96930-1 Guide de coupe fém. 4en1 T1  

96823 Bloc de coupe fémorale distale   96930-2 Guide de coupe fém. 4en1 T2  

96915 Bloc de coupe chambre T1   96930-2+ Guide de coupe fém. 4en1 T2+  

96916 Bloc de coupe chambre T2-T2+   96930-3 Guide de coupe fém. 4en1 T3  

96917 Bloc de coupe chambre T3-T3+   96930-3+ Guide de coupe fém. 4en1 T3+  

96918 Bloc de coupe chambre T4   96930-4 Guide de coupe fém. 4en1 T4  

96919 Bloc de coupe chambre T5   96930-5 Guide de coupe fém. 4en1 T5  

96883 Bloc de coupe 3ème chanfrein   96845 Impacteur-extracteur à condyle  

96847 Bloc de translation  96834 Impacteur fémoral  

96844-2 Cale d’épaisseur 2mm   96836 Impacteur fourchette safety  

96844-4 Cale d’épaisseur 4mm   96835 Impacteur tibial  

96844-6 Cale d’épaisseur 6mm   96824-1 Index fémoral  

96852 Canon de perçage Ø10mm   96809-2 Index tibial  

96853 Canon de perçage Ø12mm   03045107-10 Médaillon de serrage 

96854 Canon de perçage Ø14mm   96825 Mesureur fémoral  

96849-1 Clé de serrage 8mm  0304597 Molette de glissière 

96849-2 Clé de serrage 10mm   96909 Piqueur visée extramédullaire 

96849-3  Clé de serrage 12mm   03045107 Pince à rotule  

96831 Clou avec tête  96851 Pince arrache clou avec tête 

96830 Clou sans tête  03045111 Pince arrache clou sans tête  

96815-2 Défonceur tibial T2  96803 Pince cheville 

96815-4 Défonceur tibial T3-4  03045106 Pince de résection rotulienne 

96815-6 Défonceur tibial T5-6  96828 Poignée bloc de coupe 

96927 Ecrou de réglage coupe tibiale  96813 Poignée pour gabarit tibial  

03045107-1 Gabarit de perçage rotulien T1   96808 Prolongateur extramédullaire  

03045107-2 Gabarit de perçage rotulien T2   96841 Râpe plate 

03045107-3 Gabarit de perçage rotulien T3   96929 Spacer  

03045107-4 Gabarit de perçage rotulien T4   4095 Stylo porte-clou  

03045107-5 Gabarit de perçage rotulien T5   96806 Support bloc de coupe tibiale 

96838-1 Gabarit fémoral T1 et T2  96895 Support tige centromédullaire  

96838-2+ Gabarit fémoral T2+ et T3+  96824-2 Support index fémoral 

96838-3 Gabarit fémoral T3 et T4  96809-1 Support index tibial 

96838-5 Gabarit fémoral T5  96898 Guide valgus coupe distale  

96812-2 Gabarit tibial T2   96897 Tige centromédullaire courte  

96812-2+ Gabarit tibial T2+   96896 Tige centromédullaire longue  

96812-3 Gabarit tibial T3   96910 Tige centromédullaire tibiale  

96812-4 Gabarit tibial T4   96837 Tige d’alignement  
96812-5 Gabarit tibial T5   96802 Tube de visée extramédullaire 

96812-6 Gabarit tibial T6   96876 Vérificateur de coupe 

96805 Glissière   96832 Vis 
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Classe IIa / Class IIa  
REF Désignation  REF Désignation 

96849-10 Alésoir encliquetage AO  Ø10mm  E96602-12 Insert d’essai T2-ép12 

96849-12 Alésoir encliquetage AO  Ø12mm  E96602-14 Insert d’essai T2-ép14 

96849-14 Alésoir encliquetage AO  Ø14mm  E96602-17 Insert d’essai T2-ép17 

E96920R Condyle d’essai T1 droit  E96602-20 Insert d’essai T2-ép20 

E96920L Condyle d’essai T1 gauche  E96603-08 Insert d’essai T3-ép08 

E96921R Condyle d’essai T2 droit  E96603-10 Insert d’essai T3-ép10 

E96921L Condyle d’essai T2 gauche  E96603-12 Insert d’essai T3-ép12 

E96922R Condyle d’essai T2+ droit  E96603-14 Insert d’essai T3-ép14 

E96922L Condyle d’essai T2+ gauche  E96603-17 Insert d’essai T3-ép17 

E96923R Condyle d’essai T3 droit  E96603-20 Insert d’essai T3-ép20 

E96923L Condyle d’essai T3 gauche   E96604-08 Insert d’essai T4-ép08 

E96924R Condyle d’essai T3+ droit  E96604-10 Insert d’essai T4-ép10 

E96924L Condyle d’essai T3+ gauche  E96604-12 Insert d’essai T4-ép12 

E96925R Condyle d’essai T4 droit  E96604-14 Insert d’essai T4-ép14 

E96925L Condyle d’essai T4 gauche  E96604-17 Insert d’essai T4-ép17 

E96926R Condyle d’essai T5 droit  E96604-20 Insert d’essai T4-ép20 

E96926L Condyle d’essai T5 gauche  E96605-08 Insert d’essai T5-ép08 

96818 Foret à rotule  E96605-10 Insert d’essai T5-ép10 

96820* Foret à étage   E96605-12 Insert d’essai T5-ép12 

96829* Foret Ø3.2mm  E96605-14 Insert d’essai T5-ép14 

E96601-08 Insert d’essai T1-ép08  E96605-17 Insert d’essai T5-ép17 

E96601-10 Insert d’essai T1-ép10  E96605-20 Insert d’essai T5-ép20 

E96601-12 Insert d’essai T1-ép12  E96701 Bouton rotulien d’essai T1 

E96601-14 Insert d’essai T1-ép14  E96702 Bouton rotulien d’essai T2 

E96601-17 Insert d’essai T1-ép17  E96703 Bouton rotulien d’essai T3 

E96601-20 Insert d’essai T1-ép20  E96704 Bouton rotulien d’essai T4 

E96602-08 Insert d’essai T2-ép08  E96705 Bouton rotulien d’essai T5 

E96602-10 Insert d’essai T2-ép10    
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Classe I / Class I 

REF Désignation  REF Désignation 

N352060 Bloqueur pour table de travail  N352091 Poignée Tire-broche 

N352011 Cadre viseur tibial  N352020 Stripper fermé 

N353045 Calibreur de transplant  N352018 Stripper ouvert 

N353048 Calibreur douille Ø7  N352165 Stripper ouvert 6mm émoussé 

N353049 Calibreur douille Ø7.5  N352059 Table de travail 

N353050 Calibreur douille Ø8  N352066 Tensiomètre ligamentaire 

N353051 Calibreur douille Ø8.5  N352002 Tournevis pour vis biorésorbable 

N353052 Calibreur douille Ø9  N352161 Tournevis pour vis biorésorbable 2016 

N353053 Calibreur douille Ø9.5  N352101 Tournevis SMS canulé 1,1 mm 

N353054 Calibreur douille Ø10  N353044 Broche superélastique Ø1 

N353055 Calibreur douille Ø11  N352085 Mandrin pour Reamer creux Ø9 

N353075 Correcteur de visée  N352086 Mandrin pour Reamer creux Ø10 

N352026 Dilatateur ligamentoplastie  BOSPORT_STD Boîte ancillaire SMS standard 

N352062 Ecrou pour table de travail  BOSPORT_STD-B Boîte ancillaire SMS standard Boîte tout en 1 

N353098 Ecrou pour table de travail  BOSPORT_OPT Boîte ancillaire SMS option 

N353096 Plaque pour greffon    

 
Classe IIa / Class IIa 

REF Désignation  REF Désignation 

N353014 Axe tournevis Moteur pour vis bio  N353040 Mèche Ø10 

N353042 Broche à chas Ø2.5  N353041 Mèche Ø11 

N353004 Douille pour viseur tibial  N353080 Reamer creux Ø9 

N352127 Pointe Out-In viseur  N353081 Reamer creux Ø10 

N352095 Pointe visée Pointe-Pointe  N353028 Reamer Ø4.5 

N352007 Pointe-coude viseur tibial  N353090 Reamer Ø6 

N353043 Broche tibiale Ø2.5  N353029 Reamer Ø7 

N352015 Jauge de profondeur  N353030 Reamer Ø7.5 

N352022 Viseur fémoral 5.5  N353031 Reamer Ø8 

N352024 Viseur fémoral 7  N353032 Reamer Ø8.5 

N353056 Mèche épaulée Ø2  N353033 Reamer Ø9 

N353037 Mèche Ø7  N353034 Reamer Ø9.5 

N353038 Mèche Ø8  N353035 Reamer Ø10 

N353039 Mèche Ø9  N353036 Reamer Ø11 

 

 


