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ANNEXE 1 
 
 
 

RAPPEL URGENT DE DISPOSITIF MÉDICAL SUR LE TERRAIN 

FORMULAIRE DE RÉPONSE 

Dispositif concerné :  

Kit pour canules de trachéotomie UniPerc® à collerette réglable  

Numéro du produit : 100/897/080 CZ ; Numéro de lot : 3308971 

Aidez-nous à faire en sorte que le traitement de cette notification de rappel soit aussi efficace et facile que possible 
pour vous en complétant et en envoyant ce formulaire par e-mail à Smithsunipercrecall@stericycle.com dans les 
10 jours calendaires à compter de la réception de cet avis de rappel urgent de dispositif médical. Cela vaudra 
confirmation que vous avez bien reçu et compris la notification et nous permettra de nous assurer que nous avons 
joint tous les clients qui peuvent être concernés par ce rappel volontaire. Veuillez retourner ce formulaire même si 
vous n’avez pas de produit potentiellement concerné. 

 
Nom de l’établissement 

Adresse 
Code postal, Ville, Pays 

 
Selon nos dossiers, vous avez reçu le(s) kit(s) pour canules de trachéotomie UniPerc® à collerette réglable 
concerné(s) par ce rappel suivant(s) : 
 

Numéro du 
produit 

Description du produit Numéro 
de lot 

Quantité 
achetée 

Quantité à 
renvoyer 

100/897/080 CZ Kit pour canules de trachéotomie UniPerc® à 
collerette réglable 3308971     

   Totaux     

  
 

Nom et titre (caractères d’imprimerie) Signature Date 

    

  E-mail Numéro de téléphone 
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