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INFORMATION DE SECURITE 

MEDILOG®AR 

        

Bussy Saint-Georges, le 28 Avril 2020 

 

Chers Clients,  

 

Nous vous prions de trouver ci-joint l’information de sécurité relative à l’enregistreur 

Medilog®AR.  

Il se peut que, dans de rares cas, l’appareil puisse afficher partiellement des données ECG des 

enregistrements précédents, cela pouvant conduire à des erreurs d’interprétation lors de 

l’analyse des données. Toutefois, ce mélange entre les données est détectable à l’écran lors 

de l’analyse du fait de l’incohérence produite.  

Afin de remédier à cette éventualité très faible (un seul cas a été répertorié depuis la mise sur 

le marché de ce dispositif), SCHILLER a développé une version du logiciel permettant 

d’éliminer la cause de ce problème.  

Notre Service Client va vous contacter prochainement pour effectuer la mise à jour du logiciel.  

Pour toutes informations complémentaires, notre Service Client reste disponible au : 

0 820 20 22 25 ou via courriel à l’adresse suivante : serviceclient@schillerfrance.fr 

Nous vous prions de croire, Chers Clients, en l’expression de nos salutations les plus 

distinguées.  

 

 

         Sandrine ALVES DE PAIVA 

         Responsable Qualité 

 

 

        



 

 

 

 



 

  



 

 
 


