
Madame, Monsieur, 

TETRA MEDICAL utilise les seringues BECTON DICKINSON Posiflush XS 10 ml en tant que composant de 
certains de ses sets et trousses. 

Après avoir diffusé un avis de sécurité que nous vous avions relayé en Mai 2020, BECTON DICKINSON nous 
informe que plusieurs lots de ses seringues doivent faire l’objet d’un retrait de lots (cf pièce jointe). Nous 
vous écrivons donc aujourd’hui dans le cadre de ce rappel imputable à BECTON DICKINSON pour vous 
donner la marche à suivre.  

Nous avons immédiatement tracé les sets et trousses dans lesquels nous avions intégré ces seringues 
potentiellement défectueuses et nous relayons la procédure de rappel de BD pour nos références 
concernées : 

Référence Lot Quantité livrée 

à votre établissement 

      

      

      

Ces produits sont à bloquer dès réception de ce courriel. 

Merci ensuite de retourner l’accusé de réception ci-joint en précisant bien les quantités bloquées. 

Votre interlocuteur TETRA MEDICAL habituel reviendra alors vers vous pour organiser la destruction des 
sets concernés (un certificat de destruction vous sera demandé). 

Nous sommes désolés des conséquences d’une telle procédure de rappel mais nous souhaitons insister 
sur le fait qu’elle ne met pas en cause TETRA MEDICAL et ses procédés. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur ce sujet. 

Cordialement, 

Damien GLEIZOLLE 
Responsable Qualité 
Tel : 04 75 33 29 34 

 



 
 

 

Liste des références / lots TETRA MEDICAL 

concernées par le rappel de lots 

Seringues Posiflush XS BD (Avis de sécurité BD MDS-20-1971) 

 

 

 

 
 

Code Libellé Lot(s) 

15687N TETRASET Pose perfusion sur CIP 0000718 

13921 Set de pose de perfusion 0001452 et 0003228 

13766.76 Set pose voie veineuse périphérique 0002087 

13893 Set pose de perfusion sur CIP 0002589 

13607 Set pose de perfusion sur CIP 0660086 

18310 Set de dialyse sur cathéter 0600092 et 9601842 

13847T Set perfusion sur chambre implantable 0600321 et 9601893 

AL6 Set pose entretien voie centrale 9012473 

AL2 Set pose entretien voie centrale 9013190 

AL5 Set entretien PICC Line voie périphérique 9014933 

13860T Set perfusion sur chambre implantable 9061811 

13702T Set pose perfusion sur CIP 9601840 

 

 

Fait à Annonay le 19/08/2020, 

Damien GLEIZOLLE, 

Responsable Qualité, 

TETRA MEDICAL. 

 
 






