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Date 14 novembre 2011 

Produit 
 

Nom du produit Référence Numéro de lot 
Date de 

péremption 

Vancomycin Calibrators 6E44-01 59391741 31 décembre 2011 

Objet ThermoFisher Scientific, fabricant du calibrateur Vancomycin, nous a transmis la lettre de 
Rappel de produit ci-jointe. 

Impact sur les 
résultats de 
patients 

Veuillez vous référer à la lettre de ThermoFisher Scientific. 
 
L’Afssaps a été informée de cette notification.  

Mesures 
requises 

Veuillez lire attentivement la lettre ci-jointe et effectuer les mesures requises.   
Veuillez conserver une copie de cette lettre pour votre documentation. Si vous avez 
transmis des lots indiqués plus haut à d'autres laboratoires, veuillez leur faire 
parvenir une copie de cette lettre.  

Contact Si vous avez des questions concernant ces informations, notre service Abbott Assistance 
se tient à votre disposition au 01 45 60 25 50. 

 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Joëlle Goncalvès 
Spécialiste Assurance Qualité 
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