












     

Procédure d’inspection d’une cassette ORTHO BioVue
®
 System  

Etapes  Action 

1. Réaliser, une inspection visuelle des lots concernés de cassettes ORTHO 

BioVue
®
 System , avant utilisation . (se référer au document CL13-198_lots de 

cassettes concernés) 

2. Positionner la cassette de sorte  que la marque d’Orientation  soit située à votre 

droite. 

3.  Si le nom du réactif/cassette est en face de vous comme représenté sur le 

Figure 1a, la cassette peut être utilisée pour réaliser un test.  

 Si le code à barres est en face de vous comme représenté sur la  Figure 2b, 

ne pas utiliser la cassette. 

4. Ne pas utiliser les cassettes ORTHO BioVue
®
 System dont l’étiquette est mal 

positionnée (Figure 2b). Contacter notre  Centre de support technique    pour 

signaler l’anomalie et demander une assistance au 03 88 65 47 33. 

Etiquettes bien positionnées  

(face avant - Figure 1a) (face arrière -Figure 1b) 

  
Etiquettes mal positionnées  

(face avant - Figure 2a) (face arrière - Figure 2b) 

  
 Réf. CL13-198 

Marque 

d’orientation 

du côté  droit 

avec le nom 

du produit 

visible 

Marque 

d’orientation 

du côté  droit 

avec le code 

à barres 

visible 



Lots de cassettes ORTHO BioVue® System concernés nécessitant une inspection  

Code 
Produit Nom du produit Lot No. Date de péremption 

707250 Rh/K Cassette 

RHP332A 21/09/2013 

RHP335A 05/11/2013 

RHP337A 21/11/2013 

RHP338A 01/12/2013 

RHP339A 06/12/2013 

RHP343A 06/01/2014 

RHP345A 08/02/2014 

 

 

Code 
Produit Nom du produit Lot No. Date de péremption 

707280 Rh/K Cassette 

RHP327A 21/06/2013 

RHP330A 16/07/2013 

RHP332A 21/09/2013 

RHP335A 05/11/2013 

RHP337A 21/11/2013 

RHP338A 01/12/2013 

RHP339A 06/12/2013 

RHP340A 12/12/2013 

707150 ABO-Rh Grouping Cassette 

ABE254A 14/07/2013 

ABE257B 25/08/2013 

ABE259A 08/10/2013 

ABE260A 16/10/2013 

ABE262A 15/11/2013 

ABE263A 11/12/2013 

ABE265A 21/12/2013 

ABE266A 24/12/2013 

ABE267A 07/01/2014 

ABE268A 10/01/2014 

ABE271A 18/02/2014 

ABE272A 22/02/2014 
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Code 
Produit Nom du produit Lot No. Date de péremption 

707190 ABO-Rh Grouping Cassette 

ABE254A 14/07/2013 

ABE257A 18/08/2013 

ABE258A 05/09/2013 

ABE259A 08/10/2013 

ABE260A 16/10/2013 

ABE262A 15/11/2013 

ABE263A 11/12/2013 

ABE265A 21/12/2013 

ABE266A 24/12/2013 

ABE267A 07/01/2014 

ABE268A 10/01/2014 

ABE271A 18/02/2014 

ABE272A 22/02/2014 

707310 

Anti-Human Globulin 

Neutral Solution 
(Poly/Neutral Cassette) 

PLN285A 13/12/2013 

 



Impact sur les résultats pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

0

Commentaires

recte Etiquette inve

rprétation

+ + + 0 + 0 0 + 0 + + +

Cassette Rh/K  (Codes Produits : 707250 & 707280)

RH
P

Etiquette cor

E C

rsée

Inte

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Réactif C E c e K

K
CTL Interprétation R CTL K e c

Etiquette C E c e CTL E C E c e K CTL
r'r", K‐ R1R2, K‐ + + + + 0 0 CcEe 0 0 + + + + Contrôle non valide Interprétation non valide
r'r", K+ R1R2, K+ + + + + + 0 CcEeK 0 + + + + + Contrôle non valide Interprétation non valide
r"r, K‐ R2r, K‐ 0 + + + 0 0 ccEe 0 0 + + + 0 cceeK (R0r ou rr) PHENOTYPE INCORRECT
r"r, K+ R2r, K+ 0 + + + + 0 ccEeK 0 + + + + 0 ccEeK Même Phénotype
rr, K‐ R0r, K‐ 0 0 + + 0 0 ccee 0 0 + + 0 0 ccee Même Phénotype
rr, K+ R0r, K+ 0 0 + + + 0 cceeK 0 + + + 0 0 ccEe (R2r ou r"r) PHENOTYPE INCORRECT
r'r, K‐ R1r, K‐ + 0 + + 0 0 Ccee 0 0 + + 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
r'r, K+ R1r, K+ + 0 + + + 0 CceeK 0 + + + 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
r'r', K‐ R1R1, K‐ + 0 0 + 0 0 CCee 0 0 + 0 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
r'r', K+ R1R1, K+ + 0 0 + + 0 CCeeK 0 + + 0 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryr', K‐ RzR1, K‐ + + 0 + 0 0 CCEe 0 0 + 0 + + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryr', K+ RzR1, K+ + + 0 + + 0 CCEeK 0 + + 0 + + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryry, K‐ RzRz, K‐ + + 0 0 0 0 CCEE 0 0 0 0 + + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryry, K+ RzRz, K+ + + 0 0 + 0 CCEEK 0 + 0 0 + + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryr", K‐ RzR2, K‐ + + + 0 0 0 CcEE 0 0 0 + + + Contrôle non valide Interprétation non valide
ryr" K+ryr", K+ RzR2RzR2, K+ K+ + + + + 0 CcEEKCcEEK 0 + 0 + + + Contrôle non valide Interprétation non valideContrôle non valide Interprétation non valide

r"r", K‐ R2R2, K‐ 0 + + 0 0 0 ccEE 0 0 0 + + 0 eeK Phénotype Incorrect ou 
lnterprétation non valide

r"r", K+ R2R2, K+ 0 + + 0 + 0 ccEEK 0 + 0 + + 0 EeK
Phénotype Incorrect ou 

lnterprétation non valide
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Impact sur les résultats pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

recte Etiquette inve

rprétation

P 0 P 0 I é i

3 IgG,C3 IgG,C3

Produit : 707310)
recte Etiquette inve

Cassette pour groupage ABO‐Rh  (Codes Produits :  707150, 707190)

A
BE

Etiquette cor

B A

rsée

Inte

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 commentaires
Réactif A B AB D DCE

DCE
CTL Interprétation R CTL DCE D AB

Etiquette A B AB D CTL E A B AB D DCE CTL
O Pos 0 0 0 + + 0 O Pos 0 + + 0 0 0 B Neg GROUPE INCORRECT
O Neg 0 0 0 0 0 0 O Neg 0 0 0 0 0 0 O Neg Même Groupe
O D‐/CE+ 0 0 0 0 + 0 O Neg/CE+ 0 + 0 0 0 0 Discordance B/AB  Interprétation non valide
A Pos + 0 + + + 0 A Pos 0 + + + 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
A Neg + 0 + 0 0 0 A Neg 0 0 0 + 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
A D‐/CE+ + 0 + 0 + 0 A Neg/CE+ 0 + 0 + 0 + Contrôle non valide Interprétation non valide
B Pos 0 + + + + 0 B Pos 0 + + + + 0 B Pos Même Groupe
B Neg 0 + + 0 0 0 B Neg 0 0 0 + + 0 O Pos GROUPE INCORRECT
B D‐/CE+ 0 + + 0 + 0 B Neg/CE+ 0 + 0 + + 0 Discordance B/AB  Interprétation non valide
AB PAB  os + + + + 0+ AB PAB  os 0 + + + C t ôl lid I é i lid+ + Contrôle non valide nterpr tat on non valide
AB Neg + + + 0 0 0 AB Neg 0 0 0 + + + Contrôle non valide Interprétation non valide
AB D‐/CE+ + + + 0 + 0 AB Neg/CE+ 0 + 0 + + + Contrôle non valide Interprétation non valide

Cassette pour dépistage et identification d'anticorps irréguliers (Poly/Neutral Cassette) (Code 

PL
N

Etiquette cor rsée
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Commentaires

Réactif IgG,C3 IgG,C3 IgG,C3 Neu Neu
u Neu

Neu R Neu Neu Neu IgG,C
Etiquette IgG,C3 IgG,C3 IgG,C3 Ne Neu

Interprétation
E IgG,C3 IgG,C3 IgG,C3 Neu Neu Neu

Interprétation

Faux 
(ant

négatif IAT 
iglobuline)

Faux Négatif/Positif
Faux Positf /Négatif (dépistage 

anticorps irréguliers)

Faux positif enzyme

Notification CL13-239 Version FR 2/2
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