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 URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE 

GE Healthcare 
Healthcare Systems 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226  
USA 

 
Référence GE Healthcare: FMI 17104 

<Date> 
 
Destinataires: Directeurs d'hôpital - Gestionnaires des risques 

Responsables de service de radiologie - cardiologie 
Radiologues – Cardiologues 
Correspondant local de matériovigilance 

 
Objet: Risque de chute du détecteur numérique sans fil FlashPad™ en raison de la non-conformité des 

crochets de support du détecteur sur les systèmes muraux Discovery XR656. 
 
GE Healthcare a pris connaissance d’un problème de sécurité potentiel impliquant les crochets de support en nylon qui 
soutiennent le détecteur FlashPad™ sur les systèmes muraux Discovery XR656. Assurez-vous que tous les 
utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions 
recommandées. 
 
Problème  
de sécurité 

GE Healthcare a récemment pris connaissance de la chute de deux détecteurs FlashPad™ en raison de 
la cassure d’un crochet de support du détecteur. Une chute de détecteur risque d’entraîner une 
blessure d’un patient ou de l'opérateur. Des cas de chutes de détecteur ont été signalés, mais aucune 
blessure n’a été rapportée. 

 
Instructions  
de sécurité 

Comme illustré à droite dans l’exemple ci-dessous, si vous remarquez que l'un des crochets de support 
en nylon est cassé ou desserré sur le système mural Discovery XR656, cessez immédiatement de 
l'utiliser et contactez votre représentant du service après-vente GE Healthcare.  
Si les crochets se présentent comme illustrés à gauche dans l'exemple ci-dessous et ne sont pas 
cassés, vous pouvez alors continuer à utiliser le système mural.  
 
 

Système mural Discovery XR656 : 

 
 
Produits 
concernés 

Système mural Discovery XR656 ayant pour références : 5374989 / 5397837, fabriqué entre janvier 
2013 et juillet 2014. Consultez l’annexe pour les détails sur les numéros de série. 

 
Correction  
du produit 

GE Healthcare se chargera de la correction de tous les systèmes concernés en remplaçant 
gratuitement les crochets en nylon. Un représentant du service après-vente GE Healthcare vous 
contactera afin de convenir d'un rendez-vous pour cette correction.  

 
Contact 
 

Pour toutes questions relatives à cet avis de sécurité ou à l’identification des systèmes concernés, 
n'hésitez pas à prendre contact avec votre représentant local de vente ou de service. 
 
Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant : 0 800 15 25 25. 
 

Crochet en bon 
état (avec rebord) 

Crochet cassé 
(sans rebord) 
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GE Healthcare confirme que les autorités règlementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité. 
 
Soyez assurés que le maintien d’un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre principale priorité. Pour toute 
question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement. 
 
Cordialement, 
 

 
James Dennison 
Vice-président QARA 
GE Healthcare Systems 

 
Douglas M. Hansell, M.D., MPH 
Responsable médical en chef 
GE Healthcare 
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Annexe 
 
Liste des numéros de série concernés, référence : 5374989: 
 

00000098015HL1 00000101258HL2 00000105502HL9 00000108129HL8 
00000098016HL9 00000101259HL0 00000105503HL7 00000108130HL6 
00000098927HL7 00000101260HL8 00000105504HL5 00000108131HL4 
00000099007HL7 00000101261HL6 00000105505HL2 00000108132HL2 
00000099010HL1 00000101881HL1 00000105506HL0 00000108133HL0 
00000099011HL9 00000101882HL9 00000105507HL8 00000108134HL8 
00000099012HL7 00000101883HL7 00000105980HL7 00000108135HL5 
00000099013HL5 00000102301HL9 00000105981HL5 00000108136HL3 
00000099014HL3 00000102302HL7 00000106114HL2 00000108137HL1 
00000099015HL0 00000102303HL5 00000106115HL9 00000108138HL9 
00000099016HL8 00000102304HL3 00000106116HL7 00000108405HL2 
00000099437HL6 00000102305HL0 00000106117HL5 00000108406HL0 
00000099438HL4 00000102306HL8 00000106118HL3 00000108407HL8 
00000099439HL2 00000102307HL6 00000106119HL1 00000108408HL6 
00000099440HL0 00000102575HL8 00000106120HL9 00000108409HL4 
00000099441HL8 00000102576HL6 00000106121HL7 00000108410HL2 
00000099442HL6 00000102577HL4 00000106122HL5 00000108411HL0 
00000099443HL4 00000102578HL2 00000106123HL3 00000108412HL8 
00000099444HL2 00000102851HL3 00000106124HL1 00000108701HL4 
00000099445HL9 00000102852HL1 00000106672HL9 00000108702HL2 
00000099446HL7 00000102853HL9 00000106673HL7 00000108703HL0 
00000099447HL5 00000103438HL8 00000106674HL5 00000108704HL8 
00000099448HL3 00000103439HL6 00000106675HL2 00000108705HL5 
00000099845HL0 00000103440HL4 00000106676HL0 00000108706HL3 
00000099846HL8 00000103441HL2 00000106677HL8 00000108707HL1 
00000099847HL6 00000103669HL8 00000106678HL6 00000108708HL9 
00000099848HL4 00000103670HL6 00000106968HL1 00000108709HL7 
00000099849HL2 00000103671HL4 00000106969HL9 00000108710HL5 
00000099850HL0 00000103672HL2 00000106970HL7 00000108711HL3 
00000099851HL8 00000103673HL0 00000106971HL5 00000108712HL1 
00000100227HL8 00000103674HL8 00000106972HL3 00000108714HL7 
00000100228HL6 00000103675HL5 00000106973HL1 00000108715HL4 
00000100229HL4 00000103959HL3 00000106974HL9 00000108716HL2 
00000100230HL2 00000103960HL1 00000106975HL6 00000108717HL0 
00000100231HL0 00000103961HL9 00000106976HL4 00000108718HL8 
00000100232HL8 00000104239HL9 00000107176HL0 00000108719HL6 
00000100233HL6 00000104240HL7 00000107177HL8 00000108720HL4 
00000100364HL9 00000104241HL5 00000107178HL6 00000108721HL2 
00000100365HL6 00000104242HL3 00000107179HL4 00000108722HL0 
00000100366HL4 00000104243HL1 00000107180HL2 00000108723HL8 
00000100367HL2 00000104244HL9 00000107181HL0 00000108724HL6 
00000100368HL0 00000104673HL9 00000107182HL8 00000108725HL3 
00000100369HL8 00000104709HL1 00000107380HL8 00000109154HL5 
00000100653HL5 00000104710HL9 00000107381HL6 00000109561HL1 
00000100654HL3 00000104711HL7 00000107382HL4 00000109562HL9 
00000100655HL0 00000104712HL5 00000107383HL2 00000109563HL7 
00000100656HL8 00000104713HL3 00000107384HL0 00000109564HL5 
00000100657HL6 00000104714HL1 00000107385HL7 00000109565HL2 
00000100658HL4 00000104715HL8 00000107386HL5 00000109566HL0 
00000100659HL2 00000104716HL6 00000107387HL3 00000109567HL8 
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00000101139HL4 00000104717HL4 00000107388HL1 00000109568HL6 
00000101140HL2 00000104718HL2 00000107815HL3 00000109569HL4 
00000101251HL7 00000104719HL0 00000107816HL1 00000109570HL2 
00000101252HL5 00000105160HL6 00000107817HL9 00000109571HL0 
00000101253HL3 00000105161HL4 00000107818HL7 00000109572HL8 
00000101254HL1 00000105162HL2 00000107819HL5 00000109986HL0 
00000101255HL8 00000105163HL0 00000107820HL3 00000109987HL8 
00000101256HL6 00000105164HL8 00000107821HL1 00000109988HL6 
00000101257HL4 00000105165HL5 00000107822HL9 00000109990HL2 
00000109991HL0 00000110172HL4 00000110432HL2 00000111362HL0 
00000109992HL8 00000110173HL2 00000110869HL5 00000111363HL8 
00000109993HL6 00000110174HL0 00000110870HL3 00000111371HL1 
00000110166HL6 00000110175HL7 00000110873HL7 00000111381HL0 
00000110167HL4 00000110427HL2 00000110876HL0 00000112379HL3 
00000110168HL2 00000110428HL0 00000110877HL8 00000113283HL6 
00000110169HL0 00000110429HL8 00000110878HL6  
00000110170HL8 00000110430HL6 00000110879HL4  
00000110171HL6 00000110431HL4 00000111359HL6  

 
 
Liste des numéros de série concernés, référence : 5397837: 
 

00000099003HL6 00000103955HL1 00000106125HL8 00000110164HL1 
00000099005HL1 00000103956HL9 00000106126HL6 00000110165HL8 
00000099459HL0 00000103957HL7 00000107374HL1 00000110425HL6 
00000099460HL8 00000103958HL5 00000107375HL8 00000110866HL1 
00000099843HL5 00000104238HL1 00000107376HL6 00000111353HL9 
00000099844HL3 00000104668HL9 00000107377HL4 00000111354HL7 
00000100362HL3 00000104669HL7 00000107378HL2 00000111355HL4 
00000100363HL1 00000104704HL2 00000107812HL0 00000111356HL2 
00000101250HL9 00000104705HL9 00000107813HL8 00000111369HL5 
00000101884HL5 00000104706HL7 00000107814HL6 00000111401HL6 
00000102579HL0 00000104707HL5 00000108139HL7 00000112358HL7 
00000102580HL8 00000104708HL3 00000108413HL6 

 00000103435HL4 00000105156HL4 00000108693HL3 
 00000103436HL2 00000105157HL2 00000108694HL1 
 00000103666HL4 00000105158HL0 00000108695HL8 
 00000103667HL2 00000105159HL8 00000108696HL6 
 00000103668HL0 00000105500HL3 00000108697HL4 
 00000103954HL4 00000105501HL1 00000108700HL6 
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