
 

 

Liste des produits et procédés inactivants totaux a u regard du PSP (novembre 2011), utilisables dans 

le cadre des procédures prévues par l’instruction D GS/RI3/2011/449 du 1
er

 décembre 2011  

Produits  Fabricant  Conditions d’utilisation  

ACTANIOS HLD  ANIOS Immersion/solution prête à l’emploi/température ambiante/ 30 min  

ACTANIOS HLD + 
ACTANIOS P1 
+ACTANIOS P2  

ANIOS 
-P1 : immersion/ 0,5%/température ambiante/ 10 min -Rinçage -P2 : 
immersion/ 0,5%/température ambiante/ 5 min -Rinçage -HLD : 
immersion/solution prête à l’emploi/température ambiante/15 min  

ACTANIOS WD ANIOS Immersion (bain thermostaté), laveur-désinfecteur, tunnel de lavage/ 0,8%/ 
43°C/ 7,5 min 

ALKA 100  SODEL (ex 
ALKAPHARM) Immersion/1%/température ambiante/15 min  

HMTS-30E HUMAN MEDITEK Cycle Advanced 

HMTS-80E HUMAN MEDITEK Cycle AUTO 

HMTS-142 HUMAN MEDITEK Cycle Advanced 

NEODISHER 
SEPTOCLEAN  DR WEIGERT -Immersion / 1%/ température ambiante/ 60 min -Laveur-désinfecteur, tunnel 

de lavage / 1%/ 55°C/ 10 min  

PROLYSTICA 100 
PID Prion 
Inactivating 
Detergent 

STERIS Immersion (bain thermostaté), laveur-désinfecteur, tunnel de lavage/ 0,8%/ 
43°C/ 7,5 min 

PROLYSTICA 2X 
+ cycle non lumen 
du VPRO 1 

STERIS -PROLYSTICA 2X : immersion/0,4%/65°C/5 min 
-VPRO 1 : cycle non lumen 

PROLYSTICA 2X 
+ cycle non lumen 
du VPRO Max 

STERIS -PROLYSTICA 2X : immersion/0,4%/65°C/5 min 
-VPRO Max : cycle non lumen 

SEKUMATIK FR + 
SEKUMATIC 
Oxivario dans un 
laveur – 
désinfecteur 
MIELE, séquence 
inactivation du 
programme 
OXIVARIO PLUS   

MIELE Laveur-désinfecteur MIELE/Programme Oxivario Plus - SEKUMATIC FR : 
0,5%/55°C/5min - SEKUMATIC FR 0,8% + Oxivario 0,7%/ 55°C/ 10 min  

STERIZONE VP4 TSO3 Cycle 1 

STERRAD® NX™  
Advanced 
Sterilization 
Products (ASP)  

-Cycle Avancé  

STERRAD® 
100NX™  

Advanced 
Sterilization 
Products (ASP)  

-Cycle Standard -Cycle Flex  

TFD premium 1% FRANKLAB conc. 1%, 10min 55°C ramping 
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